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Crank 6237.3 for Gaius Hospital  basin, install instructions.
Vevisäätö Gaius Hospital-altaalle, asennusohjeet.

02/2020

6237.3

992600

6237.3

3x 6208-Z

x6

x6

x6

8x60 mm

x6

x1x1

 1

3 pcs
1 pc 2 pcs

1 pc

2 pcs

2 pcs

2 pcs
2 pcs 4 pcs

1 pc

4 pcs

1 pc
1 pc



6237.3
left and right handed
oikea- ja vasenkätinen
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Reinforce
36mm or over plywood 
or 
45mm or over  solid wood 
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 2.

Vahvistus seinään
36mm tai yli vaneria 
tai
45mm tai yli puuta 
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1. M4 x 12mm, 
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Sikaflex 11 FC
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